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ZAVERECNE VYHODNOCENIi MEZILABORATORNIHO POROVNANI

Vase laboratoi se zii¢astnila dvoustranného mezilaboratorniho porovnani:
DMPZ 179-25 PREPOCITAVAC MNOZSTVi PLYNU

Po vyhodnoceni Vami vystaveného kalibraéniho listu podle metodiky uvedené v dokumentu
CSN EN ISO/IEC 17043 zasilame zavéreénou zpravu a doklad o ucasti vtomto DMPZ.

Na zakladé vyhodnoceni vaSich vysledki méfeni vzhledem k poZadované procentudlni
uspésnosti Ize konstatovat, Ze VVase laboratof:
splnila pozadavky tohoto DMPZ a tedy

prokazala svoji odbornou zpusobilost v této oblasti méreni

Proti tomuto zavéru se Ize odvolat, a to pisemné do 15 dn(i ode dne dorudeni tohoto
rozhodnuti.

Dékujeme za spolupraci v pribéhu tohoto DMPZ.

S pozdravem
Cesky metrologicky Institut
Okruzn{ 31

638 00 Brno
-0-

Ing. Roman Hracek

Referat MPZ
Prilohy: Zprava o dvoustranném mezilaboratornim porovnani 1x
OSVEDCENI o Ggasti ve dvoustranném mezilaboratornim porovnani 1x
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Cesky metrologicky institut Sidlo: Bankovni spojeni: Tel.: +420 545 555 111
prispévkova organizace zfizena Okruzni 31, 638 00 Brno Ceska narodni banka, Fax: +420 545 222 728
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OSVEDCENI

O UCASTI V DVOUSTRANNEM
MEZILABORATORNIM POROVNANi
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Cislo 0219-OV-C179-25
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Predmét dvoustranného mezilaboratorniho porovnani:

PREPOCITAVAC MNOZSTVIi PLYNU

Oznadéeni porovnani: 14-179-25
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Drzitel osvédcéeni:
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PRESSTEMP s.r.o.
Doudlevecka 360/48, Jizni Predmeésti, 301 00 Plzen
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Vysledek

Na zakladé provedeného méreni a nasledného vyhodnoceni uvedeného ve Zpravé
o dvoustranném mezilaboratornim porovnani &islo 0219-ZV-C179-25 Gé&astnik
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vyhovel
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pozadavkidm pro toto dvoustranné mezilaboratorni porovnani podle CSN EN ISO/IEC
17043.
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Datum vystaveni:
07.01.2026
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RNDr. Simona Klenovska
vedouci Referatu MPZ

=

S

<

S oS

=S

TS

S,

=

==

<!

S,

e

v




